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Virusimmunologie - Hepatitis-B-Virus Programm 1 (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc) (344):

Giiltigkeitsdauer 12 Monate:

HBsAg (qualitativ) (R: B3)
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Auflistung und Bewertung der Ergebnisse
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" Virusimmunologie - Hepatitis-B-Virus Programm 1 (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc)
HBsAg (qualitativ) +
Testname Einheit Methode Hersteller
ARCHITECT HBsAg Il Qualitativ lmmunologis(cher)Test (CMIA) ABBOTT (AB)
241
Ergebnis (qual) Probe Ihre Angabe(n) Korrekte Angabe(n) ZW-Art Kriterien
erfiillt
3AZINOT-0 | reaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) SW +
344A-231007-02 | reaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) SW +
344A-231107-03 | njcht-reaktiv / negativ (1) nicht-reaktiv / negativ (1) SW +
344AZIN0T-04 | reaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) SW +
HBsAg (qualitativ und Angabe in 1U/ml) +
Testname Einheit Methode Hersteller
Elecsys HBsAg Il Quant |1 1U/ml Immunologischer Test (ECLIA) | ROCHE DIAGNOSTICS (RO
* (189)
Ergebnis (quant) Probe Ihr Wert untere Grenze | obere Grenze |ZW-Art| Zielwert (Kriterien
erfillt
Adiaiaaliorot 3.09 2.80 4.80 RVL 376 +
Sdpe23NAT0R 7.18 5.60 9.60 RVL 7.49 +
SA4A:23N07-03 <0.050 <0.075 RVL 0.000 +
SRl os 1.55 1.40 2.40 RVL 1.87 +
Ergebnis (qual) Probe Ihre Angabe(n) Korrekte Angabe(n) ZW-Art Kriterien
erfiillt
34A23N07-01 | reaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) RVL +
344A-23007-02 | reaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) RVL +
344A-231107-03 | nicht-reaktiv / negativ (1) nicht-reaktiv / negativ (1) RVL +
344A-231107-04 | veaktiv / positiv (3) reaktiv / positiv (3) RVL +
HBsAg (Bestétigungstest) +
Testname Einheit Methode Hersteller
ARCHITECT HBsAg Il Qualitativ Immunologischer Test (CMIA) ABBOTT (AB)
Bestatigungstest (241)
Ergebnis (qual) Probe Ihre Angabe(n) Korrekte Angabe(n) ZW-Art Kriterien
erfullt
344A-231107-01 | positiv (3) positiv (3) SW +
2300502 | positivi(3) positiv (3) SW +
344A-23107-03 | picht durchgefiihrt (98) negativ (1), nicht durchgefithrt | SW +
(98)
344A-231107-04 | positiy (3) positiv (3) SW +
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