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Virusimmunologie - Cytomegalievirus (Ak)

Anti-CMV IgG

Testname Einheit Methode Hersteller

ARCHITECTCMV IgG AU/ml Immunologischer Test (CMIA) 
(241) _ ..

ABBOTT (AB)

Ergebnis (quant) Probe Ihr Wert untere Grenze obere Grenze ZW-Art Zielwert Kriterien
erfüllt

351A-2B1107-01 0.300
B51A-231107-02 >250

Ergebnis (quäl) Probe Ihre Angabe(n) Korrekte Angabe(n) ZW-Art Kriterien
erfüllt

351A-231107-01 nicht-reaktiv / negativ (1) nicht-reaktiv / negativ (1) SW +
351A-231107-02 reaktiv / positiv (3) reaktiv/positiv (3) SW +

Anti-CMV IgM +
Testname Einheit Methode Hersteller

ARCHITECT CMV IgM Immunologischer Test (CMIA) 
_ ................(241) . _

ABBOTT (AB)

Ergebnis (quäl) Probe Ihre Angabe(n) Korrekte Angabe(n) ZW-Art Kriterien
erfüllt

351A-231107-01 nicht-reaktiv / negativ (1) nicht-reaktiv / negativ (1) SW +
351A-231107-02 nicht-reaktiv / negativ (1) nicht-reaktiv / negativ (1) SW +
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Ergänzende Erläuterungen zur Auswertung stehen im RV-Online System in der Spalte Bericht zum Download zur Verfügung.
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