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Ringversuchsbericht QV 1530-220315, Myopathien I/2022 
"Antikörper bei autoimmunen Myopathien"

Frau Katharina Gottschall, Universitätsmedizin Rostock, Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin, Qualitätsmanagemant, hat am oben genannten Ringversuch 
unseres Institutes teilgenommen und die Anforderungen für folgende Analyseparameter
erfüllt:

Parameter lg Klasse Methode

anti-EJ IgG Lineblot

anti-Jo-1 IgG Lineblot

anti-Ku IgG Lineblot

anti-Mi-2alpha IgG Lineblot

anti-Mi-2beta IgG Lineblot

anti-OJ IgG Lineblot

anti-PL-12 IgG Lineblot

anti-PL-7 IgG Lineblot

anti-PM-Sd IgG Lineblot

anti-SRP IgG Lineblot

Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit dem dazugehörigen Ringversuchsbericht. Die Gültigkeit beträgt 12 Monate. 

Datum der Auswertung: 10.05.2022
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